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DESTINATAIRES : Personnel en soins infirmiers des unités de soins et des cliniques externes du 

CHDL  
EXPÉDITEURS : Dre Catherine Meloche, directrice de la Banque de sang, CISSS de Lanaudière 

Nathalie Tremblay, chargée technique de sécurité transfusionelle, CISSS de 
Lanaudière 
Marina Audet, chargée clinique de sécurité transfusionelle, CISSS de Lanaudière 
Claudelle Elie, conseillère-cadre, direction des soins infirmiers, CISSS de 
Lanaudière 
Jean-Philippe Giroux, adjoint au directeur, responsable Qualité LLL – OPTILAB LLL 

DATE : Le 5 juin  2023 

OBJET : Changement de tube pour la deuxième détermination du groupe sanguin 
pour la banque de sang  

 

À partir 19 juin 2023, toutes les confirmations de groupe sanguin (deuxième 
détermination) devront être prélevées avec un tube à bouchon beige EDTA/K2 3 ml 
(non disponible sur les unités de soins) qui sera fourni par le laboratoire de banque 
de sang. 

Le processus demeure inchangé, la banque de sang vous informera qu’une 
confirmation de groupe sanguin est nécessaire (deuxième prélèvement) et vous fera 
parvenir la requête (BDS-FOR-007) identifiée au nom de l’usager et le tube à 
prélever. Le prélèvement devra être enregistré dans Softlab avec le code BANQC et 
retourné à la banque de sang dans les plus brefs délais.  

 

Exemple d’identification de requête 

 
 

Dans le cas ou le prélèvement ne peut être effectué, retourner obligatoirement la 
requête et le tube beige à la banque de sang en y indiquant le motif, ex. usager a 
quitté, usager décédé. 
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Le préleveur devra obligatoirement apposer ses initiales sur l’étiquette 
nominative du spécimen, sa signature, la date et l’heure de prélèvement sur la 
requête. Ces exigences visent le respect des normes de médecine transfusionnelle, 
la sécurité des usagers et l’uniformisation de la pratique au CISSS de Lanaudière. 

Tous les spécimens ou les requêtes ne respectant pas ces critères seront 
rejetés. 

Merci de votre habituelle collaboration. 


